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Экспертное заключение 
на соответствие действующим государственным санитарии- 
эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим

регламентам

№ 30
ОКГ1 253 П 

от « 12 » 09 2013г.

Настоящим экспертным заключением удостоверяется, что продукция

Изделия резиновые рентгенозащитные
изготовленная в соответствии с ТУ 38*105455-98 с изменениями № 1,2,3.
СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам И нормативам (ненужное зачеркнуть, указаtb 
полное наименование санитарных правил): Техническому регламенту Таможенного союза « О  

безопасное! и средств индивидуальной защиты» (Утвержден Решением Ком носин 
Таможенного союза от 9 декабря 201 I г. № 878).
Организация -  изготовитель

Получи гель санитарно-экспертного заключения:

Основанием для признания продукции, соответствующей (не
соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам П нормативам ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные протоколы 
исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные 
документы): Протоколы лабораторных исследований № 3684-3685 от 07.06.2013 г.. № 6653 
от 06.09*201 Зг. АИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», 
зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU.0001*510110 от 14*06*2013 г., действителен до 
14.06.2018.
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В с щес г ва, Г и ги е и и чес к и й
Iюказатсли (факторы) норматив

Миграция в дистиллированную воду, мг/дм" ; Факт. Технический рсгламе!
цинк <0,001 1
альтакс 0,0304-0,008 0,4
тиурамД . 0,05G+-0,012 0,5
каптакс <0,05 0,4
дибутилфталат <0,08 0,2
свинец/пластина Я-1002 <0,001 * 0,03
свинец/пластина 1697 <0,001 0,03

Запах/балл 0 2
Цветность, град. <5 20
Мутность, мг/дм3: <0,1 1,5
Окисляемость перманганатная, мг02/дмЛ 4,80+-0,48 5
pl I, единицы pH 6,8-4—0,2 от 6 до 9
pH/изменение, единицы pH 0,65 I
Индекс токсичности* % 100,6 от 70 до 120

Область применения: для обеспечения безопасности пациентов и персонала при 
проведении рентгенологических исследований и для оснащения рентгено- 
диагностнческих кабинетов, а также при работе на производственных объектах 
специального назначения и эксплуатируемые во всех климатических зонах при 
температуре окружающего воздуха от минус 30°С до плюс 40°С.

Главный врач

Заведующий санитарным отделом 
Врач санитарного отдела
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